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provided on both channels by means of a 5X vertical front-panel cover, power cord, vinyl accessory storage 
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Table 1. Specifications 
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Table 2. General Characteristics (Cont’d) 
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prevent damaging the CKT internally. at 250-kHz rate. 
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ranges. Vernier range is at least 2.5 to 1. zontally. 
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indicates that the sweep is not calibrated, line interference. 
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Set the controls to the positions indicated in NORMAL SWEEP DISPLAY. 
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Signal is only displayed on one channel. NG Unuseable trigger mode. 




Table 3. Display and Trigger Selection Table 
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Figure 5b. Magnified Display Figure 6h. Delayed Sweep Display Figure 7b. Mixed Sweep Display 
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Figure 12a, Channel A With Desired Sign 
Unwanted Components, Channel B With 
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Figure 13. Examples of Time Duration Measurements 4. Measure the horizontal distance for one cycle 

in divisions. The SWEEP VERNIER should be in CAL 
detent. 
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